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Пациенты, страдающие терминальной стадией хронической сердечной недостаточности, являются тяжелой 
категорией кардиологических больных. На протяжении многих десятилетий ведется активная разработка 
устройств вспомогательного кровообращения. Однако, несмотря на достигнутые значительные успехи в 
этой области, применение подобных устройств сопряжено с развитием целого ряда опасных осложнений, 
одним из которых является тромбоз. Проблема создания биосовместимых материалов по-прежнему оста-
ется неразрешенной. Анализ механизма и риска развития этого осложнения позволяет определить пути 
решения данной проблемы.
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Patients suffering from end-stage congestive heart failure are in the severe category of cardiac patients. For many 
decades, there has been active development of circulatory assist devices. However, despite significant progress 
made in this area, the use of such devices is associated with several dangerous complications, one of which is 
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С момента первой операции трансплантации 
сердца, выполненной Кристианом Барнардом и его 
командой в больнице Groote Schuur, прошло больше 
50 лет [1].
К сожалению, ахиллесовой пятой этого метода 
лечения была и остается острая нехватка донор ских 
органов. Так, по причине, связанной с нехваткой до-
норских органов, число пересадок сердца, выполнен-
ных в Соединенном Королевстве (Великобритания) и 
многих западных странах резко упало за последние 
десятилетия. При этом количество пациентов в листе 
ожидания продолжает расти [2]. В Великобритании 
из приблизительно 750 000 пациентов, нуждающихся 
в трансплантации сердца, только 0,02% получают ее. 
Вследствие этого несоответствия между возможнос-
тью и потребностью почти 10% пациентов в листе 
ожидания продолжают ежегодно погибать [3]. В Ка-
наде, по данным отчета института медицинской ин-
формации, за последние 10 лет годовая смертность 
пациентов, ожидающих трансплантации сердца, 
составила 16% [4]. В Соединенных Штатах Амери-
ки при количестве пациентов, нуждающихся в пе-
ресадке сердца, 35 000–64 000 выполняется только 
2200–2300 операций в год [5]. На территории Рос-
сийской Федерации, по данным за 2018 год, в листе 
ожидания находилось 823 пациента, при этом за год 
было выполнено всего 282 операции трансплантации 
сердца [6].
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Для решения данной проблемы за последние не-
сколько десятилетий было разработано множество 
механических устройств, способных эффективно и 
безопасно оказывать вспомогательную поддержку 
кровообращения [7].
В подавляющем большинстве случаев сущест-
вующие устройства фактически не заменяют серд-
це, а функционируют как желудочковые вспомога-
тельные устройства (LVAD), обеспечивая должный 
минутный объем кровообращения. Пожалуй, глав-
ной целью использования LVAD сегодня является 
«мост к трансплантации». Применение аппаратов 
вспомогательной поддержки кровообращения у па-
циентов, имеющих крайне неблагоприятный прогноз 
продолжительности жизни, позволяет значительно 
улучшить качество жизни и увеличить дожитие до 
трансплантации сердца. По данным рандомизиро-
ванного исследования REMATCH, опубликованного 
в 2001 году, годовая выживаемость пациентов, пере-
несших имплантацию первых поколений устройств 
поддержки кровообращения, составляла 52% против 
25% в группе медикаментозной терапии, при этом 
через 24 месяца тенденция сохранялась – 23% про-
тив 8% соответственно. В настоящее время выжи-
ваемость после имплантации аппаратов 2-го и 3-го 
поколений сопоставима с группой трансплантации 
сердца и составляет 90% [8].
По данным других исследований, почти 70% па-
циентов, получающих поддержку LVAD, переживают 
период ожидания донорского органа, а в случае имп-
лантации последних генераций устройств эта цифра 
достигает 79% [9, 10].
Поскольку основной проблемой, заставившей 
разрабатывать устройства вспомогательного кро-
вообращения, была нехватка донорских органов, 
прогнозируемый срок функционирования был до-
статочно коротким. Однако последующее развитие 
технологий и производства биосовместимых мате-
риалов привело к существенному повышению безо-
пасности моделей устройств. С течением времени 
появилась отдельная группа пациентов, у которых на 
фоне ранее имплантированного LVAD наблюдалась 
регрессия клинических признаков недостаточнос-
ти кровообращения, и как следствие – отсутствие 
показаний к трансплантации сердца. Этот факт спо-
собствовал рассмотрению устройств механической 
поддержки кровообращения как средства «терапии 
назначения». Кроме того, появление новых моделей 
LVAD позволило добиться длительной поддержки 
кровообращения, следствием этого стало появление 
пациентов, у которых наблюдалось полное восста-
новление насосной функции сердца с возможностью 
последующей эксплантации устройства. По данным 
некоторых исследователей, данная стратегия «мост к 
выздоровлению» была успешно реализована у 5–10% 
взрослых пациентов [11, 12].
Ключевыми проблемами, не позволяющими 
LVAD стать полной альтернативой процедуре транс-
плантации сердца, являются разработка биосовмес-
тимых материалов и надежного механизма работы 
перекачивающего блока.
Идея протезирования насосной функции сердца 
естественно направляла инженеров по пути имита-
ции пульсирующего кровотока, синхронизирован-
ного с собственным ритмом сердца. Так, в 1975 г. 
была создана первая генерация системы HeartMate 
(Thratec Corporation).
Принципиально этот насос представлял собой 
эластичную камеру, изменяющую объем за счет 
специальной установки, использующей силу нагне-
тающегося газа, жидкости или электромеханический 
способ. На входе и выходе из этой камеры устанав-
ливались клапаны, обеспечивающие однонаправлен-
ность тока крови. Подобно живому сердцу в фазу 
наполнения кровь поступала в эластическую камеру 
насоса, после чего, в фазу изгнания, выбрасывалась 
в артериальную систему пациента. Первые устройс-
тва были достаточно громоздкими, требовали син-
хронизации с собственным ритмом сердца и были 
сложны в эксплуатации. Однако, несмотря на то что 
пульсирующий характер движения крови является 
физиологичным, в последующие годы в клинической 
практике применения LVAD у взрослых пациентов 
наибольшее распространение, получили устройства 
непульсирующего типа (более 94%) [13].
Ротационные насосы для крови имеют ряд важ-
ных преимуществ, одно из них – не требуют боль-
шого объема камеры для создания рабочего выброса, 
сравнимого с нативным желудочком сердца. В по-
следующих поколениях насосов поток генерировал-
ся за счет вращения крыльчатки (импеллера) либо 
в виде осевого (прямого) или центробежного (от 
центра к тангенциальному краю) потока. Роторные 
насосы потребляют значительно меньше энергии, 
имеют меньше движущихся частей, не имеют клапа-
нов и циклических приводов. В конструкциях второ-
го поколения основными местами износа являются 
подшипники, в частности, известно, что расчетный 
срок службы устройств, реализуемых подшипнико-
вую систему опоры ротора, составляет 1–2 года, при 
9000–15 000 об/мин, и несмотря на многочисленные 
попытки адаптации работы этой части насоса в спе-
цифических условиях большинство проблем (тром-
боз, поломка, исчерпание прочностного ресурса) так 
и не были решены [14].
В третьей генерации устройств механический из-
нос был снижен за счет магнитного подвешивания 
ротора. Этот инновационный дизайн значительно 
повысил общую надежность и долговечность. Более 
низкие общие массы и объемы имплантируемых уст-
ройств делают системы третьего поколения примени-
мыми к пациентам, с малой площадью поверхности 
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тела (маленькие женщины и дети). Без клапанов, 
источника компрессии насосного мешка и подшип-
ников – роторные насосы третьего поколения значи-
тельно тише своих предшественников.
Несмотря на то что роторные насосы свободны от 
некоторых недостатков LVAD пульсирующего типа, 
они ставят ряд уникальных вопросов биосовмести-
мости. Высокие частоты оборотов ротора (~5000–
10 000 об/мин), требуемые для генерации расхода 
~5 литров в минуту, подвергают элементы крови 
высоким пиковым напряжениям сдвига. И хотя эти 
напряжения имеют очень короткую продолжитель-
ность, это может приводить к гемолизу и активации 
тромбоцитов. Именно поэтому с этих позиций вы-
годно отличаются центробежные насосы дискового 
типа, позволяющие развивать расчетную произво-
дительность при минимальных (менее 3000 об/мин) 
оборотах ротора, минимизируя риск гемолиза крови 
[15, 16].
Помимо гемолиза одной из главных проблем, ог-
раничивающих длительное использование любых 
моделей LVAD, являются тромбоэмболические ос-
ложнения. Трудность анализа тромбоэмболических 
осложнений определяется различиями в понимании 
критериев оценки. Тромбоэмболические осложне-
ния варьируются от фокальных тканевых некрозов, 
определяемых только при гистологических иссле-
дованиях, до непроходящей неврологической симп-
томатики (инсульт). В данных, опубликованных в 
2009 г. INTERMACS, было описано 199 неврологи-
ческих, 14 артериальных и 33 венозных тромботиче-
ских осложнений у 483 пациентов с LVAD в течение 
двухлетнего периода. В этом отчете неврологические 
события были ведущей причиной смерти (11%), что 
дополнительно подчеркивает трудность решения 
проблемы биосовместимости и ее настоящую акту-
альность [17].
Одним из способов борьбы с основными ослож-
нениями являлось уменьшение площади внутренней 
поверхности насоса для снижения контактирующей 
с кровью поверхности. Так, площадь поверхности 
последних генераций насосов была значительно 
уменьшена (для HeartMate I площадь контактиру-
ющих с кровью поверхностей варьировалась от 400 
до 500 см2), но несмотря на это, проблема тромбо-
эмболизма осталась нерешенной. Другим способом 
решения этой проблемы стало ускорение процесса 
эндотелизации внутренней поверхности насоса, так, 
например, несмотря на большую площадь контак-
тирующей с кровью поверхности в HeartMate XVE 
модели была успешно использована текстурирован-
ная поверхность. Контактирующие с кровью и тка-
нями поверхности титановых канюль были покрыты 
спеченными титановыми микросферами диаметром 
50–75 мкм (рис.), а на входе и выходе в насос были 
установлены ксеноперикардиальные клапаны 25 мм 
(Medtronic). При этом диаметр фибрилл полностью 
текстурированной полиуретановой поверхности гиб-
кой диафрагмы составлял приблизительно 18 мкм.
Несмотря на то что идея использования тексту-
рированной поверхности поначалу казалась риско-
ванной, данная концепция оказалась оригинальным 
решением проблемы биосовместимости. Быстро об-
разующиеся и плотно фиксированные на внутренней 
поверхности сгустки гетерогенного состава, содер-
жащие тромбоциты, моноциты, макрофаги, лимфо-
циты и мультипотентные циркулирующие клетки, со-
здавали оптимальные условия для скорейшего (около 
7 суток) формирования псевдоинтимы, значительно 
снижающей риск тромбоэмболизма [18].
Рис. Текстурированная поверхность HeartMate XVE
Fig. Textured surface of the HeartMate XVE
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В данном случае, формирование неоинтимы, по-
видимому, происходило за счет естественного заноса 
плюрипотентных клеток потоком крови. При этом 
было показано, что толщина формирующейся нео-
интимы не увеличивается более 150 мкм в течение 
года после имплантации [19].
Образующаяся псевдоинтима не обладает анти-
тромботическими свойствами. Однако Spanier et al. 
предположили, что такая поверхность может рабо-
тать путем создания устойчивой протромботической 
и потенциально провоспалительной среды, которая 
вызывает продолжающуюся коагуляцию через путь 
тканевого фактора. Расширенная фибринолитическая 
реакция организма, многократно описанная в лите-
ратуре, служит естественной аутоантикоагуляцией 
для предотвращения развития тромбоэмболическо-
го синдрома. Помимо этого, впечатляющие клини-
ческие результаты первой генерации насоса могут 
объясняться тем, что образующиеся тромбы имеют 
гораздо меньшую вероятность миграции из-за более 
сильной адгезии с внеклеточным матриксом, при-
сутствующим на поверхности.
К сожалению, эта концепция естественной моди-
фикации поверхности не может быть реализована в 
насосах с непрерывным потоком меньшего объема, 
и, вероятно, меньшие площади контактирующих с 
кровью поверхностей этих насосов могли бы компен-
сировать любой потенциальный повышенный риск.
Наибольший опыт применения среди всех им-
плантированных LVAD у HeartMate II, который 
был имплантирован более чем  10 000 пациентов в 
300 различных клиниках мира. У пациентов до 70 лет 
без кардиогенного шока, диабета и почечной недо-
статочности поддержка кровообращения HeartMate II 
показала 1- и 2-летнюю выживаемость 80% и 70% 
соответственно, что сопоставимо с результатами 
трансплантации сердца, а результаты исследования 
PREVENT показали 4,8% риск тромбоза этого уст-
ройства в первые 6 месяцев после имплантации. А по 
данным Kreuziger et al., тромбоз HeartMate II встре-
чается у 10% пациентов после имплантации [20–22].
Основной причиной тромбоза в этих случаях счи-
тается выделяющееся тепло в области приточной 
части подшипникового узла. Именно в этом месте 
чаще всего обнаруживались тромботические массы, 
по-видимому, это было связано с выделяющимся теп-
лом во время вращения ротора, денатурацией белка и 
отложением фибрина. При гистологическом анализе 
тромбов, обнаруженных вокруг входного подшипни-
ка в HeartMate II, было обнаружено большое содер-
жание фибрина, что подтверждает коагуляцинную 
теорию тромбоза. Терапия варфарином, уменьшая 
концентрацию II, VII, IX и X факторов свертывания, 
помогала снизить вероятность тромбоза [23, 24].
Однако искусственные поверхности могут напря-
мую активировать белки внутреннего пути – факторы 
XI и XII, на которые варфарин не оказывает никакого 
влияния, тогда как для активности внутреннего пути 
существенное значение имеет характер генерируе-
мого LVAD потока. Было доказано абсолютное сни-
жение на 40–50% XI и XII факторов свертываемости 
после имплантации LVAD пульсирующего типа [25].
Последняя генерация HeartMate III (Abbott, 
Chicago, IL) с полностью магнитным подвесом ро-
тора имеет программное обеспечение, позволяющее 
генерировать пульсирующий характер потока. Пер-
вое крупное исследование, проведенное в 10 цен-
трах (Европа, Казахстан, Канада, Австралия) про-
демонстрировало отличные результаты: отсутствие 
гемолиза, тромбоза или отказа в работе в течение 
12 месяцев, при этом не было зафиксировано ни од-
ного случая инсульта [26, 27]. По данным Krabatsch 
et al., выживаемость составила 92% через 6 месяцев 
и 81% через 12 месяцев [28].
Однако, по данным опубликованного в 2018 году 
исследования Konstantin et al., сравнивающего три 
различных LVAD – HeartMate II, HeartMate III и 
HeartWare, общая 30-дневная выживаемость соста-
вила 70,4%, годовая – 51,9% и 5-летняя – 38% без 
существенной разницы в частоте осложнений между 
этими тремя моделями LVAD, и несмотря на значи-
тельные преимущества последних генераций насоса, 
вероятность смерти по причине тромбоза насоса и 
последующего эмболического инсульта составила 
24% в течение 3 месяцев после имплантации [29, 30].
Поскольку риск тромбобразования главным обра-
зом определяет гемодинамический профиль потока в 
полостях насоса, имеющиеся теоретические доказа-
тельства и ранее выполненные экспериментальные 
исследования создают очевидные предпосылки для 
рассмотрения дисковых насосов (насосов вязкого 
трения) на основе турбины Тесла в качестве уст-
ройств вспомогательного кровообращения [31].
В таких устройствах центробежная сила создает 
равномерный гидравлический профиль скоростей и 
обеспечивает перекачку жидкой среды без пульсаций 
и вибраций с формированием пограничного слоя. 
Пограничный слой не только передает кинетическую 
энергию жидкости, находящейся между дисками, но 
и работает в качестве молекулярного буфера между 
поверхностью диска и кровью. Вокруг поверхнос-
тей вращающихся дисков образуется безэлементный 
слой плазмы крови, минимизирующий контакт кле-
ток крови с поверхностью дисков [32, 33].
Несмотря на обнадеживающие результаты первых 
испытаний новой модели дискового насоса, пока-
завших минимальный уровень клеточной травмы 
крови, во многом благодаря модификации поверх-
ности a-C:H:SiOx пленкой, риск тромбоза и частота 





На сегодняшний день ни одна из существующих 
моделей LVAD не способна обеспечить полное от-
сутствие тромбоэмболических осложнений и гемо-
лиза. Проведенный анализ литературных данных и 
последние эксперименты по адаптации имплантиру-
емых материалов определяют по-прежнему высокую 
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